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                                                    LABORATORIUM  PGKiM Sp. z o.o. w Turku 
                                                                    ul. Graniczna 8,  telefon: (63) 278-8-619 

   Wytyczne pobierania próbek wody do spożycia przez Klienta 

opracowana na podstawie norm PN-EN ISO 19458 oraz PN-ISO 5667-5 

 

Informacje ogólne 
  

Próbki wody do badań  fizykochemicznych przyjmowane są  od poniedziałku do piątku, 

natomiast do badań mikrobiologicznych i sensorycznych od poniedziałku do wtorku do godziny 12 00 

 
Termin dostarczenia próbki i zakres analiz należy wcześniej uzgodnić telefonicznie z Laboratorium. 

Próbki wody napełnić w pojemniki pobrane z Laboratorium lub w zależności od zakresu badań w 

plastikowe 1,5 l butelki po wodzie mineralnej (niedopuszczalne są butelki po wodach smakowych lub 

napojach słodzonych) - patrz punkt 4. 

 

1. Czynności wstępne (przed przystąpieniem do pobierania próbki): 

• Wybrać kran o dużym rozbiorze zimnej wody - najczęściej używany, zwracając uwagę na właściwy 

stan techniczny i sanitarny. Unikać kranów cieknących, zardzewiałych, mieszających wodę, 

podłączonych do urządzeń uzdatniających. 

• Zdjąć z wylewki wszelkie urządzenia rozbryzgowe: perlatory, sitka, przedłużki, uszczelki itp. 

• Jeśli na zewnętrznej powierzchni kranu znajdują się widoczne zanieczyszczenia (np. kamień, muł, 

smary) należy je usunąć, następnie wyczyścić kran na zewnątrz i wewnątrz przy użyciu detergentu. 

• Odkręcić kran, spuszczać wodę do momentu ustabilizowania się temperatury wody (około 5 minut) 

WAŻNE: W przypadku nowej instalacji wewnętrznej, długiego przyłącza bądź w sytuacji małego 

rozbioru wody (zużycia wody), należy przedłużyć czas spuszczania wody, nawet przez 30 minut. 

• Jeżeli z tego samego miejsca mają być pobrane próbki do różnych rodzajów badań, to w pierwszej 

kolejności należy pobrać próbkę do badań sensorycznych, badań  fizykochemicznych, następnie 

należy zdezynfekować kran i pobrać próbkę do badań mikrobiologicznych ! 

2. Pobieranie próbek do badań organoleptycznych i fizykochemicznych 

• Przed pobraniem należy spuszczać wodę umiarkowanym strumieniem - patrz punkt 1. 

• Kilkakrotnie przepłukać butelkę pobieraną wodą. 

• Napełnić butelkę spokojnym strumieniem do przelania. 

• Całkowicie napełnione naczynie szczelnie zamknąć, bez pęcherzyków powietrza. 

• Butelkę opisać (rodzaj próbki, miejsce pobierania, data i godzina). 

• Unikać zanieczyszczenia zewnętrznych ścian pojemników z próbkami, szczególnie szyjek i korków. 

 

3. Pobieranie próbek do badań mikrobiologicznych  

• Przed pobraniem należy spuszczać wodę umiarkowanym strumieniem - patrz punkt 1. 

• Kurek lub zawór należy zdezynfekować poprzez opaleniem płomieniem palnika lub płomieniem                    

z tamponu nasączonego denaturatem. W przypadku, gdy nie jest możliwe opalanie (np. kurek                             

z tworzywa sztucznego, chromowany) należy zastosować dezynfekcję 70% roztworem etanolu, np. 

denaturatem. W tym celu należy zanurzyć koniec kranu w ww. roztworze na 1-2 minuty, następnie 

zaczekać, aż alkohol odparuje, 

• Ponownie otworzyć kurek lub zawór i spuszczać i spuszczać wodę, spokojnym strumieniem przez                

ok. 2-3 minut, aż do wyplukania środka dezynfekującego, 

• Bezpośrednio przed pobraniem próbki otworzyć sterylną plastikową lub szklaną butelkę.   

(Jałową szklaną butelkę należy odwinąć i trzymając za kapturek odkręcić butelkę. Należy pamiętać, 

aby nie dotykać wewnętrznej części zakrętki oraz brzegów szyjki butelki. Zakrętkę z kapturkiem 

trzymać w ręce, chroniąc przed zanieczyszczeniem lub odłożyć dolną jałową częścią ku górze, 

• Napełnić butelkę wodą do objętości ¾ butelki nie dotykając butelką kranu i natychmiast zamknąć 

uważając, aby nie dotknąć jałowej części korka i szyjki. 

• Butelkę opisać (rodzaj próbki, miejsce pobierania, data i godzina). 

• Próbki powinny być szczelnie zamknięte, aż do momentu otwarcia w Laboratorium i dodatkowo 

opakowane w celu zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem 
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Uwaga:  

Niezalecane jest pobieranie próbek z węży gumowych lub tworzywa sztucznego z uwagi na duże 

prawdopodobieństwo zanieczyszczenia wtórnego wody.  Jeśli nie ma innej możliwości poboru, 

koniec węża zanurzyć na max 10 min. w alkoholu. Potem spuszczać wodę przez okres od 5 do 10 min.,  

po czym pobrać próbkę nie dotykając wężem do butelki.   

Wodę ze studni kopanej pobrać przy pomocy wiadra przeznaczonego tylko do wody. 

Jeśli próbka pobierana jest ze studni kopanej, która nie zawiera zamontowanych na stałe urządzeń 

pompujących, wodę pobrać przy pomocy wiadra przeznaczonego tylko do wody.  Wodę z wiadra 

przelać bezpośrednio do jałowej butelki. (Nie zanurzać butelki w wiadrze w celu pobrania z niego 

wody). 

4. Rodzaje pojemników do poboru próbek 

Rodzaj badania  Rodzaj pojemnika Sposób napełnienia  Uwagi: 

Badania sensoryczne:            

zapach, smak 

Pojemnik dostępny w 

laboratorium lub butelka 

plastikowa po wodzie 

mineralnej 

Pojemnik przepłukujemy 

pobieraną wodą i  

napełniamy do przelania 

Chronić przed dostępem 

światła 

Pojemność 250 ml 

Badania fizykochemiczne:

mętność, barwa, odczyn, 

przewodność, amonowy jon,  

twardość, chlorki, azotyny, 

azotany, siarczany, żelazo, 

mangan 

Pojemnik dostępny w 

laboratorium lub butelka 

plastikowa po wodzie 

mineralnej  

Pojemnik przepłukujemy 

pobieraną wodą i 

napełniamy do przelania 

Pojemność pojemnika 

dobieramy w zależności 

od ilości zlecanych 

parametrów  

(1,5 litra) 

Badania mikrobiologiczne:

Grupa coli, Escherichia coli, 

enterokoki,  

ogólna liczba 

mikroorganizmów w 22±2ºC 

Pojemnik  dostępny w 

laboratorium.  Sterylne 

szklane butelki o poj. 

250/500 ml zamykane 

korkami na szlif lub 

sterylne butelki z PP 

Pojemnik napełniamy do ¾ 

pojemności 

Bezwzględnie nie 

przepłukiwać pojemnika 

na próbę!!!!!!!  

4. Transport próbek wody 

Próbki należy dostarczyć do Laboratorium w najkrótszym możliwie czasie (w tym samym dniu,                         

w którym zostały pobrane).W miarę możliwości, pobrane próbki powinny zostać schłodzone oraz 

przechowywane i transportowane bez dostępu światła. W trakcie transportu próbki należy 

zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

W  Laboratorium próbki będą poddane ocenie warunkującej przyjęcie ich do badań  
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